
RBP5
Rechargeable Battery Pack

Instrucciones
Introducción
El RBP5 (el Producto) es un juego de baterías recargables para su 
uso con niveles láser de puntos y líneas PLS.
Para registrar su producto o ver, imprimir o descargar el último manual 
u hoja adjunta del manual, visite www.plslaser.com.
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Información sobre seguridad
Una Advertencia identifica condiciones y procedimientos que son 
peligrosos para el usuario.

Nota
El producto que utiliza el juego de baterías contiene un 
dispositivo láser. El juego de baterías no contiene ningún 
dispositivo láser.

*W Advertencia
Para evitar daños en los ojos o lesiones personales:
• Lea toda la información sobre seguridad antes de usar el 

Producto.
• Lea atentamente todas las instrucciones.
• No modifique el Producto y úselo únicamente de acuerdo 

con las especificaciones; en caso contrario, se puede 
anular la protección suministrada por el Producto.

• No utilice el Producto si no funciona correctamente.
• No utilice el Producto si se ha modificado o si está dañado.
• Utilice el Producto únicamente como se especifica o se 

pueden producir exposiciones peligrosas a la radiación del 
haz de láser.

• No mire directamente el haz de láser. No apunte el haz de 
láser directamente a personas ni animales o indirectamente 
en superficies reflectantes.

• No mire directamente el haz de láser con herramientas 
ópticas (por ejemplo, prismáticos, telescopios, 
microscopios). Las herramientas ópticas concentran el haz 
de láser, lo que puede ser peligroso para los ojos.

• No abra el Producto. El rayo láser es peligroso para los ojos.
• No desmonte la batería.
• Repare el Producto antes de usarlo si la batería presenta 

fugas.
• Las baterías contienen sustancias químicas peligrosas que 

pueden producir quemaduras o explotar. En caso de 
exposición a sustancias químicas, limpie la zona con agua y 
llame a un médico.



• El compartimento de la batería debe estar cerrado y 
bloqueado antes de poner en funcionamiento el producto.

• Retire las baterías si el Producto no se va a utilizar durante 
un largo período de tiempo o si se va a guardar en un lugar 
con temperaturas superiores a 50 °C. Si no se retiran las 
baterías, una fuga de batería puede dañar el Producto.

• Sustituya la batería cuando se muestre el indicador de nivel 
bajo para evitar mediciones incorrectas.

• Asegúrese de que la polaridad de la batería es correcta para 
evitar fugas.

• Para cargar la batería, utilice únicamente adaptadores de 
alimentación aprobados por Fluke.

• No conecte los terminales de la batería ya que podría 
producirse un cortocircuito.

• No desmonte ni rompa las baterías ni los juegos de baterías.
• No guarde las baterías ni los juegos de baterías en un lugar 

en el que se pueda producir un cortocircuito de los 
terminales.

• No coloque las baterías ni juegos de baterías cerca de una 
fuente de calor o fuego. Evite la exposición a la luz solar.

Símbolos
La tabla siguiente muestra los símbolos que se pueden utilizar en el 
Producto o en este documento.

Símbolo Descripción

 Consulte la documentación del usuario.

W ADVERTENCIA. PELIGRO.

* ADVERTENCIA. RADIACIÓN LÁSER. Peligro de 
daños oculares.

" Puerto de alimentación central positivo



P Cumple la normativa de la Unión Europea.

 Cumple con la normativa australiana sobre 
seguridad y compatibilidad electromagnética EMC.

 Cumple con los estándares EMC surcoreanos.



Cumple la regulación sobre eficiencia de 
dispositivos (Código de reglamentos de California, 
título 20, secciones 1601 a 1608), para sistemas 
de carga de batería.

~

Este producto cumple la Directiva RAEE sobre 
requisitos de marcado. La etiqueta que lleva 
pegada indica que no debe desechar este 
producto eléctrico o electrónico con los residuos 
domésticos. Categoría del producto: Según los 
tipos de equipo del anexo I de la Directiva RAEE, 
este producto está clasificado como producto de 
categoría 9 “Instrumentación de supervisión y 
control”. No se deshaga de este producto 
mediante los servicios municipales de recogida de 
basura no clasificada.

Indica un láser de clase 2. NO MIRAR 
DIRECTAMENTE AL HAZ DE LUZ El siguiente 
texto puede aparecer con el símbolo en la etiqueta 
del producto: "IEC/EN 60825-1:2014. Conforme a 
21 CFR 1040.10 y 1040.11 a excepción de las 
desviaciones de acuerdo con la Laser Notice 50, 
con fecha de 24 de junio de 2007." Además, el 
siguiente dibujo en la etiqueta indicará la longitud 
de onda y la potencia de refracción: λ = xxxnm, 
x.xxmW.

Símbolo Descripción
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Especificaciones
Batería Ión-litio, 3,6 V, 5200 mAh
Temperatura

En funcionamiento -10 °C a 50 °C
Almacenamiento -20 °C a 50 °C
Carga de baterías 0 °C a 45 °C

Altitud
En funcionamiento 2000 m
Almacenamiento 12 000 m

Tamaño (A x L x P) 97 mm x 64 mm x 30 mm
Peso 165 g
Seguridad IEC 61010-1: Grado de contaminación 2
Compatibilidad electromagnética (EMC)

Internacional
IEC 61326-1: Entorno electromagnético 
básico
CISPR 11: Grupo 1, Clase B

Grupo 1: El equipo genera de forma intencionada o utiliza energía de 
frecuencia de radio de carga acoplada conductora que es necesaria 
para el funcionamiento interno del propio equipo.
Clase B: El equipo es adecuado para su uso en el ámbito doméstico y 
establecimientos conectados directamente a la red de alimentación 
de bajo voltaje que abastece a los edificios destinados a fines 
domésticos.
Si este equipo se conecta a un objeto de pruebas, las emisiones 
pueden superar los niveles exigidos por CISPR 11.

Corea (KCC) Equipo de clase B (equipo de emisión y 
comunicación para uso doméstico)

EE. UU. (FCC) 47 CFR 15 subparte B. Este producto se 
considera exento según la cláusula 15.103.



GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Se garantiza que este producto de Fluke no tendrá defectos en los 
materiales ni en la mano de obra durante tres años a partir de la fecha 
de adquisición. Esta garantía no incluye fusibles, baterías 
desechables ni daños por accidente, negligencia, mala utilización, 
modificación, contaminación o condiciones anómalas de 
funcionamiento o manipulación. Los revendedores no están 
autorizados para otorgar ninguna otra garantía en nombre de Fluke.  
Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con el centro 
de servicio autorizado por Fluke más cercano para obtener 
información sobre autorización de devoluciones, y envíe el producto a 
dicho centro de servicio con una descripción del problema.
ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO REMEDIO. NO SE CONCEDE 
NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO 
DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE 
NO SE RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, 
MEDIATOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, EMERGENTES DE 
CUALQUIER CAUSA O TEORÍA. Dado que algunos países o estados 
no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita, ni de 
daños imprevistos o contingentes, las limitaciones de esta garantía 
pueden no ser de aplicación a todos los compradores.
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