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80 Series V 
Digital Multimeter 

Safety Information 

 

Begränsad Livstidsgaranti 
Se användarhandboken för full garanti. 

 

Gå till www.fluke.com för att registrera din produkt och hitta mer 
information. 

Rubriken Varning anger förhållanden och åtgärder som är farliga för 
användaren. 

XW VARNING 

För att undvika risk för elektrisk stöt, brand och 
personskador: 

• Använd endast mätaren enligt anvisningarna i 
handboken, eftersom dess inbyggda skydd annars 
kan sättas ur spel. 

• Använd inte mätaren om den är skadad. Inspektera 
höljet innan du använder mätaren. Kontrollera om 
det finns sprickor eller om plastbitar saknas. 
Kontrollera speciellt isoleringen runt kontakterna. 

• Kontrollera att batteriluckan är stängd och spärrad 
innan du använder mätaren. 

• Byt batteriet så snart batteriindikatorn () visas. 

• Avlägsna mätsladdarna från mätaren innan du 
öppnar batteriluckan. 

• Inspektera mätsladdarna för att hitta eventuella 
skador eller frilagd metall. Kontrollera 
mätsladdarnas kontinuitet. Byt ut skadade 
mätsladdar innan du använder mätaren. 



• Applicera inte en högre spänning mellan uttagen, 
eller mellan ett av uttagen och jord, än den 
märkspänning som anges på mätaren. 

• Använd inte mätaren om luckan har avlägsnats eller 
om höljet är öppet. 

• Var försiktig när du arbetar med spänningar som 
överstiger 30 v växelström effektivvärde, 42 v 
växelström topp eller 60 v likström. Sådana 
spänningar innebär risk för elektriska stötar. 

• Använd endast de utbytessäkringar som anges i 
användarhandboken. 

• Använd rätt kontakt, funktion och område för 
mätningarna. 

• Undvik att arbeta ensam. 

• Vid mätning av ström ska strömmen i kretsen slås av 
innan mätaren kopplas in i kretsen. Kom ihåg att 
seriekoppla mätaren i kretsen. 

• Den gemensamma mätsladden ska anslutas före den 
strömförande mätsladden. Den strömförande 
mätsladden ska kopplas bort före den gemensamma 
mätsladden. 

• Använd inte mätaren om den inte fungerar på 
normalt sätt. Skyddet kan ha nedsatts. Lämna in 
mätaren på service om du är tveksam. 

• Använd inte mätaren där det kan förekomma 
explosiva gaser, ångor eller damm. 

• Använd endast ett enda batteri på 9 volt, som är 
korrekt installerat i mätarens hölje, för att driva 
mätaren. 

• Använd endast angivna reservdelar vid service på 
mätaren. 

• Håll fingrarna bakom probernas fingerskydd vid 
användning av prober. 

• Använd inte alternativet för lågpassfilter för att 
verifiera förekomsten av farlig spänning. Högre 
spänning än vad som anges kan förekomma. Utför 
först en spänningsmätning utan filtret för att se om 
det finns farlig spänning. Välj sedan filterfunktionen. 

• Utför aldrig en strömmätning i en krets där 
tomgångsspänningen till jord är på mer än 1000 volt. 
Du kan skada mätaren eller själv skadas om 
säkringen går under en sådan mätning. 



 

• Använd inte AutoHOLD-läget för att kontrollera om 
kretsar är strömlösa. Läget AutoHOLD kan inte läsa 
av instabila eller brusiga värden. 

• Reparationer och service som inte behandlas i 
denna bruksanvisning måste utföras av behörig 
personal, i enlighet med anvisningarna i 80 Series V 
Service Manual. 

• Ta bort testsladdarna och alla ingångssignaler innan 
du byter batterier eller säkringar. Installera ENDAST 
specificerade ersättningssäkringar. 

• Undvik felaktiga avläsningar, som möjligen kan leda 
till elektrisk stöt eller personskada, genom att byta 
ut batteriet så snart som möjligt när indikatorn () 

visas. Om texten  visas i teckenfönstret kommer 
mätaren inte att fungera förrän batteriet har bytts ut. 

• Överskrid inte Measurement Category-klassningen 
(CAT) för den lägst klassade individuella 
komponenten hos en produkt, sond eller tillbehör. 

• Använd inte TL175- eller TP175-testproberna i CAT 
III- eller CAT IV-miljöer utan att probspetsen är helt 
utdragen och korrekt kategoriklassning syns i 
fönstret. 

• Vid användning av TL175 med instrument eller andra 
tillbehör gäller den lägsta klassningskategorin för 
kombinationen.  Ett undantag är när proben används 
med AC172 eller AC175. 

Endast för modell 88 V: 

• Kontrollera att motorn är avstängd innan du ansluter 
eller kopplar från kännaren.  Tändningssystemet kan 
skapa en potentiell risk för elchock. 

• För att förhindra eventuella elchocker eller skador på 
mätaren ska du stänga av motorn innan du börjar 
göra mätningar. 

• Vid isolering av en krets för att orsaka 
strömförbrukning får inte det här testet utföras på ett 
bly-syrabatteri som nyligen har laddats. 



Symboler 

Symbol Beskrivning 

W VARNING. RISK FÖR FARA. 

X VARNING. FARLIG SPÄNNING. Risk för elektrisk stöt. 

 Läs användardokumentationen. 

P Uppfyller direktiven från Europeiska unionen 

) Certifierad av CSA Group enligt nordamerikanska 
säkerhetsstandarder. 

 Uppfyller relevanta sydkoreanska EMC-standarder. 

 Batteri. Batteriets laddningsnivå är låg när denna symbol 
visas. 

 Uppfyller relevanta australiensiska säkerhets- och EMC-
standarder. 

 Säkring 

 
Mätkategori II kan användas för test- och mätkretsar 
anslutna direkt till användningsplatser (vägguttag och 
liknande platser) för NÄT-installationen med låg 
spänning. 

 
Mätkategori III kan användas för test- och mätkretsar 
anslutna till distributionsdelen av byggnadens NÄT-
installation med låg spänning. 

 
Mätkategori IV kan användas för test- och mätkretsar 
anslutna till källan för byggnadens NÄT-installation med 
låg spänning. 

T Dubbel isolering 

~ 

Denna produkt uppfyller märkningskraven enligt WEEE-
direktivet. Märkningsetiketten anger att du inte får 
kassera denna elektriska/elektroniska produkt 
tillsammans med vanliga hushållssopor. Produktkategori: 
Med hänvisning till utrustningstyperna i WEEE-direktivet 
bilaga I, är denna produkt klassad som produkt av typen 
kategori 9 ”Monitoring and Control Instrumentation” 
(Instrument för övervakning och styrning). Kassera inte 
denna produkt tillsammans med osorterade, vanliga 
sopor. 

 AC (växelström) 

 DC (likström) 

R Kontinuitetstest eller kontinuitetssignalton. 

 Jord  

 Kapacitans 

 Diod 



 

Säkerhetsspecifikationer 
Maximal spänning mellan någon av terminalerna  
och jord ...................................... 1 000 V 
Frekvensöverbelastningsskydd .... ≤106 V-Hz 
Säkringsskydd för mA- och   
och  μμA-ingångar...........................0,44 A, 1000 V, IR 10 kA 
 Säkringsskydd för A-ingång .............11 A, 1 000 V, IR 17 kA 
Batterityp .................................... 9V, IEC 6LR61 
Temperatur 

Användning .............................. -20 °C till 55 °C 
Förvaring ................................. -40 °C till +60 °C  

Användningsområde relativ   
Luftfuktighet .................................... 0 till 90 % (0 °C till 35 °C),  

0 till 75 % (35 °C till 40 °C), 
0  till 45 % (40 °C till 50 °C) 

Höjd över havet 
Användning .............................. ≤2000 m  
Förvaring ................................. ≤12 000 m 

Säkerhet ..................................... IEC 61010-1: 
Föroreningsgrad 2 IEC 
61010-2-033: Mätkategori 
CAT III 1000 V/CAT IV  
 600 V 

Elektromagnetisk kompatibilitet 
Internationellt: IEC 61326-1: Bärbar elektromagnetisk miljö: IEC 
61326-1-2 CISPR 11: Grupp 1, klass A 

Grupp 1: Utrustningen genererar och/eller använder konduktivt 
kopplad radiofrekvent energi som behövs för utrustningens 
egen interna funktion. 
Klass A: Utrustningen är lämplig för användning överallt utom i 
hushållsmiljö eller i miljöer som är direktanslutna till 
lågspänningsnätverk som förser bostadshus med ström. Det 
kan uppstå problem med att garantera elektromagnetisk 
kompatibilitet i andra miljöer på grund av ledande och 
utstrålade störningar. 
Strålning som överskrider de nivåer som krävs enligt CISPR 11 
kan genereras när utrustningen ansluts till ett testobjekt. 
Utrustningen uppfyller eventuellt inte immunitetskraven enligt 
den här standarden när testkablarna och/eller testproberna är 
anslutna. 

Korea (KCC) Klass A-utrustning (industriell sändnings- och 
kommunikationsutrustning) 

Klass A: Den här produkten uppfyller kraven för industriell 
utrustning som alstrar elektromagnetiska vågor och säljaren 
eller användaren ska vara uppmärksam på det. Denna 
utrustning är avsedd för användning i företagsmiljö och inte för 
hemmabruk. 

USA (FCC) 47 CFR 15 underdel B. Den här produkten anses 
vara en undantagen enhet enligt paragraf 15.103. 
I ett RF-fält på 3 V/M total noggrannhet = specificerad 
noggrannhet + 20 enheter 
Undantag: 600 μA En likströmsintervall, total noggrannhet = 
angiven noggrannhet + 60 enheter. Temperatur ej angiven. 


