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Przejdź do strony internetowej www.fluke.com, aby 
zarejestrować produkt i uzyskać więcej informacji lub pobrać 
niniejszy Krótki podręcznik użytkownika w innych wersjach 
językowych. Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa 
znajdują się w drukowanym dokumencie „Informacje na temat 
bezpieczeństwa” dostarczonym wraz z produktem. Tam, gdzie 
ma to zastosowanie, podane są bardziej szczegółowe 
informacje na temat bezpieczeństwa. Pełne dane techniczne 
znajdują się na stronie www.fluke.com. 

(automatyczne 
wyłączanie
po 15 min)

T6-1000 PRO
Electrical Tester

with FieldSense Technology 

17,8 mm (0,7 cala)
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Przycisk HOLD
Osłona palców

Symbole

Pozycja przewodu

Niebezpieczne napięcie 30 V.

Pomiar za pomocą sondy widełkowej i 
uziemiającej lub zacisku typu „krokodylek”.

Pełne naładowanie baterii. 

Niski poziom naładowania baterii. Wymienić.

Podświetlenie

Pomiar za pomocą sond.

Brak uziemienia.
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Wymiana przewodu

Zespół przewodu pomiarowego (T5-RLS); wymieniać     
tylko na podwójnie izolowane przewody firmy Fluke.            

PN 4462973
 

Pojedyncza sonda TP1, płaska końcówka, czerwona           PN 648128 

Pojedyncza sonda TP1, płaska końcówka, czarna                PN 648102 

Pojedyncza sonda TP38, okrągła końcówka, czerwona        PN 1276841 

Pojedyncza sonda TP38, okrągła końcówka, czarna             PN 1276852 

Pokrywa komory akumulatora                      PN 5132103 

Śruba osłony komory baterii                      PN 1618578

Zacisk AC285 typu „krokodylek”                     PN 1610159

Futerał na pasek H-T6                                                            PN 4910585

Części zamienne

2 AA

≥30 V
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