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H2, HV2R, HV2G

Rotary Laser Levels

Informazioni sulla sicurezza

Garanzia limitata di 3 anni.
Consultare il Manuale d'Uso per informazioni
sulla garanzia completa.

Per registrare il prodotto, visitare il sito Web www.plslaser.com.

Per visualizzare, stampare o scaricare I'ultimo manuale o il relativo
supplemento, visitare il sito Web www.plslaser.com.

Il termine Avvertenza identifica le condizioni e le procedure
pericolose per l'utente.

AA Avvertenza
Per prevenire danni agli occhi e lesioni:

¢ Prima di utilizzare il Prodotto, leggere tutte le
informazioni sulla sicurezza.

¢ Leggere attentamente tutte le istruzioni.

* Non alterare il Prodotto e utilizzarlo solo come indicato.
In caso contrario, potrebbe venir meno la protezione
fornita dal Prodotto.

* Non utilizzare il Prodotto se funziona in modo anomalo.
* Non utilizzare il Prodotto se alterato o danneggiato.
* Disattivare il Prodotto se danneggiato.

» Utilizzare lo strumento esclusivamente in base alle
istruzioni, onde evitare I'esposizione a radiazioni laser
pericolose.

* Non guardare il laser. Non dirigere il laser su persone o
animali né direttamente né indirettamente puntando il
raggio su superfici riflettenti.
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¢ Non guardare direttamente nel laser con strumenti ottici
(ad esempio, binocoli, telescopi e microscopi). Gli
strumenti ottici possono concentrare il fascio laser e
causare danni agli occhi.

* Non aprire il Prodotto. Il fascio laser & pericoloso per gli
occhi. Far riparare lo strumento solo presso un centro
tecnico autorizzato.

* Le batterie contengono sostanze chimiche pericolose
che possono causare ustioni o esplosioni. In caso di
esposizione a sostanze chimiche, lavare con acqua e
rivolgersi a un medico.

* Non smontare la batteria.

¢ In caso di fuoriuscite dalle batterie, riparare il Prodotto
prima di utilizzarlo.

¢ Chiudere e bloccare lo sportello della batteria prima di
mettere in funzione il Prodotto.

¢ Rimuovere le batterie se il prodotto non viene utilizzato
per un lungo periodo di tempo o se conservato a
temperature superiori a 50 °C. Se non si rimuovono le
batterie, eventuali perdite possono danneggiare il
prodotto.

* Per evitare misure inesatte, sostituire le batterie quando
compare l'indicatore di carica insufficiente.

» Verificare che la polarita delle batterie sia corretta per
prevenire perdite dalle batterie.

¢ Per caricare la batteria utilizzare solo adattatori di
alimentazione approvati da Fluke.

¢ Non mandare in corto insieme i terminali della batteria.
¢ Non smontare o distruggere le celle o le batterie.

* Non tenere celle o batterie in un contenitore dove i
terminali potrebbero andare in corto.

¢ Non lasciare le celle o le batterie vicino al fuoco o a fonti
di calore. Non lasciarle esposte alla luce diretta del sole.

* |l Prodotto deve essere riparato da un tecnico
autorizzato.
Simboli

La tabella in basso riporta I'elenco dei simboli utilizzati sul Prodotto o
in questo documento.

Simbolo Descrizione

Consultare la documentazione per I'utente.

AVVERTENZA. PERICOLO.

AVVERTENZA. RADIAZIONE LASER. Rischio
di danni agli occhi.

I

Batteria o vano batteria.




Simbolo

Descrizione

A

Indicatore di batteria esaurita.

q3

Conforme alle direttive dell'Unione Europea.

Conforme agli standard di sicurezza ed EMC
dell'Australia.

Conforme agli standard EMC della Corea del
Sud.

I3

Questo prodotto risponde ai requisiti di
etichettatura della direttiva RAEE. Il simbolo
apposto indica che non si deve gettare questo
prodotto elettrico o elettronico in un
contenitore per rifiuti domestici. Categoria del
prodotto: con riferimento ai tipi di
apparecchiatura contenuti nell'allegato | della
direttiva RAEE, questo prodotto rientra nella
categoria 9 "Strumentazione di monitoraggio e
controllo". Non smaltire questo prodotto
assieme ad altri rifiuti solidi non differenziati.

Indica un laser di classe 2. NON FISSARE LO
SGUARDO SUL RAGGIO Il seguente testo
potrebbe essere visualizzato con il simbolo
sull'etichetta del prodotto: "IEC/EN
60825-1:2014. E conforme agli standard 21
CFR 1040.10 e 1040.11, fatta eccezione per le
deroghe previste dal Laser Notice (Avviso sui
dispositivi laser) n.50 del 24 giugno 2007."
Inoltre, la seguente tipologia di testo
sull'etichetta indichera la lunghezza d'onda e
la potenza ottica: A = xxxnm, x.xxmW.

Dati tecnici

H2 HV2
Batteria ?E)&pfggo batterie alcaline D NiMh ricaricabili
Durata della batteria, uso continuo, come da test
Rosso >60 ore >60 ore
Verde ND >60 ore
Temperatura
Esercizio Da -20 °C a 50 °C

Conservazione

Con batterie

Da-18 °C a 50 °C

Senza batterie

Da-20°Ca70°C

Altitudine
Esercizio 2000 m
Conservazione 12.000 m




H2

HV2

Dimensioni (AxP x L)

274 mm x 174 mm x 184 mm

Peso

2,9 kg

|3kg

Sicurezza

CEI 61010-1: Grado di inquinamento 2

Laser

IEC 60825-1:2014 Classe 2

Sorgente ottica

Diodo laser a semiconduttore

Potenza di uscita
massima

<1 mW

Lunghezze d'onda

Rosso

635 nm £5 nm

635 nm £5 nm

Verde

ND

520 nm £10 nm

Compatibilita elettromagnetica (CEM)

Internazionale

domestici.

CEIl 61326-1: Ambiente elettromagnetico di

base

CISPR 11: Gruppo 1, Classe B

Gruppo 1: l'attrezzatura genera intenzionalmente e/o utilizza
energia in radiofrequenza con accoppiamento conduttivo,
necessaria per il funzionamento interno dello strumento stesso.
Classe B: L’attrezzatura é idonea all’'uso in ambienti domestici
e nelle apparecchiature collegate direttamente a una rete di
alimentazione a bassa tensione che é adatta a edifici per scopi

Le emissioni che superano i livelli richiesti dalla norma
CISPR 11 possono manifestarsi quando I'apparecchiatura e
collegata a un oggetto di prova

Corea (KCC)

USA (FCC)

Apparecchiature di Classe B
(apparecchiature di comunicazione

broadcast per la casa)
47 CFR 15 sottoparte B. Questo prodotto &

considerato un dispositivo che non €
interessato dalla clausola 15.103





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (sGray)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [1458.000 504.000]
>> setpagedevice


