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Precision Loop Calibrator

Säkerhetsinformation

Gå till www.fluke.com för att registrera din produkt, läsa användar-
handboken och hitta mer information.

Rubriken Varning anger förhållanden och åtgärder som är farliga för 
användaren.

XW-varningar
För att undvika risk för elektrisk stöt, brand och 
personskador:
• Läs ”Säkerhetsinformation” innan du använder 

Produkten.
• Använd endast Produkten enligt instruktionerna, 

annars kan produktskyddet förstöras.
• Undersök höljet innan produkten används. Kontrollera 

om det finns sprickor eller om plastbitar saknas. 
Undersök noggrant isoleringen runt kontakterna.

• Använd inte testkablar om de är skadade. Inspektera 
testkablarna med avseende på skadad isolering och 
mät en känd spänning.

• Använd inte och kassera Produkten om den är 
skadad.

• Använd inte Produkten i närheten av explosiv gas, 
ånga eller i fuktiga eller våta miljöer.

3 års begränsad garanti. 
Se användarhandboken för full garanti.



• Rör inte spänningar >30 V växelström rms, 42 V 
växelström topp, eller 60 V likström.

• Lägg inte på högre spänning än märkspänningen, 
mellan terminalerna eller mellan resp. terminal och 
jord.

• Anslut inte direkt till strömnätet.
• Överskrid inte Measurement Category-klassningen 

(CAT) för den lägst klassade individuella 
komponenten hos en produkt, sond eller tillbehör.

• Håll fingrarna bakom fingerskydden på elektroderna.
• Ta bort alla sonder, testkablar och tillbehör innan 

batteriluckan öppnas.
• Ta ur batterierna om produkten inte ska användas 

under en längre tid, eller om den ska förvaras i 
temperaturer som överstiger 50 °C. Om batterierna 
inte tas ur kan produkten skadas av batteriläckage.

• Byt ut batterierna när indikatorn för lågt batteri visas 
för att undvika felaktiga mätningar.

• Batteriluckan måste vara stängd och låst innan du 
använder produkten.

Symboler

Symbol Beskrivning

W VARNING – RISK FÖR FARA. Läs 
användardokumentationen.

 Jord

 Batteri

 Uppfyller relevanta australiensiska 
EMC-standarder.

) Certifierad av CSA Group enligt nordamerikanska 
säkerhetsstandarder.

P Uppfyller direktiven för Europeiska unionen.

 Uppfyller relevanta sydkoreanska 
EMC-standarder.

~

Denna produkt uppfyller märkningskraven enligt 
WEEE-direktivet. Märkningsetiketten anger att du 
inte får kassera denna elektriska/elektroniska 
produkt tillsammans med vanliga hushållssopor. 
Produktkategori: Med hänvisning till 
utrustningstyperna i WEEE-direktivet bilaga I, är 
denna produkt klassad som produkt av typen 
kategori 9 ”Monitoring and Control Instrumentation” 
(Instrument för övervakning och styrning). Kassera 
inte denna produkt tillsammans med osorterade, 
vanliga sopor.



Säkerhetsspecifikationer
Ström ......................................... Sex IEC LR03-batterier
Användningstemperatur .......... -10 °C till 50 °C 

(14 °F till 122 °F)
Förvaringstemperatur .............. -20 °C till 60 °C

(-4 °F till 140 °F)
Höjd ........................................... 3000 m
Säkerhet .................................... IEC 61010-1: Föroreningsgrad 2
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Internationellt.......................... IEC 61326-1: Portabel, 
elektromagnetisk miljö 
IEC 61326-2-2
CISPR 11: Grupp 1, klass A

Grupp 1: Utrustningen genererar och/eller använder konduktivt 
kopplad radiofrekvent energi som behövs för utrustningens 
egen interna funktion.
Klass A: Utrustningen är lämplig för användning överallt utom i 
hushållsmiljö eller i miljöer som är direktanslutna till 
lågspänningsnätverk som förser bostadshus med ström. Det 
kan uppstå problem med att garantera elektromagnetisk 
kompatibilitet i andra miljöer på grund av ledande och utstrålade 
störningar. 
Var försiktig: Den här produkten är inte avsedd för användning i 
bostadsområden och kanske inte skyddar radiomottagningen 
tillräckligt i sådana miljöer.
Strålning som överskrider de nivåer som krävs enligt CISPR 11 
kan genereras när utrustningen ansluts till ett testobjekt.

Korea (KCC)........................... Utrustning i klass A (industriell 
utsändning och kommunikation)

Klass A: Den här produkten uppfyller kraven för industriell 
utrustning som alstrar elektromagnetiska vågor och säljaren 
eller användaren ska vara uppmärksam på det. Denna 
utrustning är avsedd för användning i företagsmiljö och inte för 
hemmabruk.

US (FCC)................................ 47 CFR 15, del B. Den här 
produkten anses vara en 
undantagen enhet enligt paragraf 
15.103.




