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729 Pro
Automatic Pressure Calibrator/

Pressure Measurement Module
Información sobre seguridad

Para registrar su producto o ver, imprimir o descargar el último manual u 
hoja adjunta del manual, visite:

 www.fluke.com/productinfo

Una Advertencia identifica condiciones y procedimientos que son 
peligrosos para el usuario.

XW Advertencia
Para evitar posibles descargas eléctricas, incendios o 
lesiones personales:
• Lea toda la información de seguridad antes de usar el 

Producto.
• Lea atentamente todas las instrucciones.
• No utilice el Producto cerca de gases o vapores 

explosivos, o en ambientes húmedos o mojados.
• Utilice el Producto únicamente de acuerdo con las 

especificaciones; en caso contrario, se puede anular la 
protección suministrada por el Producto.

• No aplique una tensión mayor que la nominal entre los 
terminales o entre cualquier terminal y la toma de tierra.

• No toque tensiones superiores a 30 V CA rms, picos de 
42 V CA o 60 V CC.

• No utilice el Producto si se ha modificado o si está 
dañado.

• Desactive el Producto si está dañado.
• No utilice el Producto si no funciona correctamente.

Garantía limitada de 3 años. 
Consulte el manual del usuario para ver la garantía 
completa.



• Para realizar las mediciones, utilice los terminales, la 
función y el rango correctos.

• Retire todas las sondas, los cables de prueba y los 
accesorios antes de abrir la tapa de las pilas.

• La tapa del compartimento de la pila debe estar cerrada y 
bloqueada antes de poner en funcionamiento el 
Producto.

• Utilice únicamente el cable de alimentación de la red 
eléctrica y el conector aprobados para la tensión y la 
configuración de conexión de su país y que se 
corresponda con el Producto.

• Sustituya el cable de alimentación de red si el 
aislamiento está dañado o si muestra signos de 
desgaste.

• Examine la caja antes de utilizar el Producto. Examine el 
Producto para ver si hay grietas o si falta plástico. 
Examine con atención el aislamiento que rodea los 
terminales.

• No utilice los cables de prueba si están dañados. 
Compruebe que los cables de prueba no tienen daños en 
el aislamiento ni metal expuesto, o si se muestra el 
indicador de desgaste. Verifique la continuidad de los 
cables de prueba.

• Mantenga los dedos detrás de los protectores 
correspondientes de las sondas.

• Monte y accione sistemas de alta presión solo si conoce 
los procedimientos correctos sobre seguridad. Los 
líquidos y gases a alta presión son peligrosos y su 
energía se puede liberar sin ninguna señal previa.

• Elimine las señales de entrada antes de limpiar el 
Producto.

• Utilice únicamente las piezas de repuesto especificadas.
• La reparación del Producto debe realizarla un técnico 

autorizado.
• No desmonte ni aplaste las pilas ni las baterías.
• Las baterías contienen sustancias químicas peligrosas 

que pueden causar quemaduras o explosiones. En caso 
de exposición a sustancias químicas, limpie con agua y 
busque asistencia médica.

• No ponga las pilas ni las baterías cerca de fuentes de 
calor o fuego. Evite la exposición a la luz solar.

• Para cargar la batería, utilice únicamente adaptadores de 
alimentación aprobados por Fluke.

• En caso de que la batería recargable se caliente (>50 °C) 
durante el proceso de carga, desconecte el cargador y 
traslade el Producto o la batería a un lugar frío en el que 
no haya sustancias inflamables.

• Sustituya la batería recargable después de 5 años de uso 
moderado o de 2 años de uso intenso. El uso moderado 
se define como dos recargas de la batería a la semana. 
El uso intenso es aquel en el que la batería se descarga 
por completo y se recarga a diario.

• No conecte los terminales de las baterías entre sí, ya que 
podría producirse un cortocircuito.

• No desmonte la batería.



• Los módulos de medida de presión se pueden dañar o 
pueden ocasionar daños o lesiones personales debido a 
una aplicación de la presión inadecuada. No se debe 
aplicar vacío a ningún sensor de presión del indicador. 
El Producto mostrará "OL" cuando se aplique una 
presión inadecuada. Si se muestra "OL" en cualquier 
vista de presión, debe reducir o liberar inmediatamente 
la presión para evitar daños en el Producto o posibles 
lesiones personales. Se muestra "OL" si la presión 
supera al 100% el valor nominal del módulo de medida 
de presión o si se aplica un vacío superior a -13 psi a los 
sensores del indicador. Pulse P para ajustar a cero el 
módulo de medida de presión tras haberlo ventilado a la 
presión atmosférica.

• Evite apuntar el puerto de escape al operador durante su 
funcionamiento.

• Utilice los módulos de medida de presión únicamente 
con el calibrador de presión 729 Pro.

• Los módulos de medida de presión deben instalarse 
correctamente para que el calibrador funcione y para 
evitar fugas de presión durante una prueba. 

Símbolos
Símbolo Descripción

W ADVERTENCIA. PELIGRO.

X ADVERTENCIA. TENSIÓN PELIGROSA. Peligro de 
descarga eléctrica.

» Consulte la documentación del usuario.

´

Este producto contiene una batería de iones de litio. 
No mezclar con flujos de residuos sólidos. Las 
baterías gastadas deben ser desechadas por una 
empresa de reciclaje o de tratamiento de materiales 
peligrosos cualificada en conformidad con la 
normativa local. Póngase en contacto con su centro 
de servicio autorizado de Fluke para obtener 
información sobre reciclado.

~

Este producto cumple con la Directiva RAEE y sus 
requisitos de marcado. La etiqueta adherida indica 
que no debe desechar este producto eléctrico o 
electrónico con los residuos domésticos. No deseche 
este producto como residuo urbano sin clasificar. 
Para obtener información sobre los programas de 
recuperación y reciclaje disponibles en su país, 
consulte el sitio web de Fluke.



Especificaciones de seguridad
Especificaciones ambientales
Temperatura de funcionamiento

medida.......................................... de -10 °C a 50 °C
control de presión......................... de 0 °C a 50 °C
carga de la batería ....................... de 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento .... de -20 °C a 60 °C
Altitud de funcionamiento ................. ≤3000 m 
Altitud de almacenamiento ............... <13.000 m
Humedad de funcionamiento ........... Sin condensación (<10 °C)

≤90% de RH (10 °C a 30 °C)
≤75% de RH (30 °C a 40 °C)
≤45% de RH (40 °C a 50 °C)

Seguridad
General............................................. IEC 61010-1; Grado de 

contaminación 2
Batería de litio .................................. IEC 62133, UN 38.3; 

14,4 V, 6,7 Ah, 97 Wh, 
4ICR19/66-2 (4s2p) 
Entrada de carga 19,5 V, 1,6 A

Compatibilidad electromagnética (EMC)
Internacional................................. IEC 61326-1: Entorno 

electromagnético básico, 
CISPR 11: Grupo 1, clase A

Grupo 1: El equipo genera de forma intencionada o utiliza 
energía de frecuencia de radio de carga acoplada 
conductora, que es necesaria para el funcionamiento interno 
del propio equipo.
Clase A: El equipo es adecuado para su uso en todos los 
ámbitos, a excepción de los ámbitos domésticos y aquellos 
que estén directamente conectados a una red de suministro 
eléctrico de baja tensión que proporciona alimentación a 
edificios utilizados para fines domésticos. Puede que haya 
dificultades potenciales a la hora de garantizar la 
compatibilidad electromagnética en otros entornos debido a 
las interferencias conducidas y radiadas. 
Precaución: Este equipo no está diseñado para su uso en 
entornos residenciales y es posible que no ofrezca la 
protección adecuada frente a RF en estos entornos.

Corea (KCC)................................. Equipo de clase A (equipo de 
emisión y comunicación 
industrial)

Clase A: El equipo cumple los requisitos para los equipos 
industriales de onda electromagnética y el vendedor o 
usuario debe tenerlo en cuenta. Este equipo está diseñado 
para su uso en entornos comerciales, no residenciales.
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