
RBP5
Rechargeable Battery Pack

Pokyny
Úvod
RBP5 (dále jen „výrobek“) je nabíjecí baterie určená k použití 
v bodových a čárových nivelačních laserech PLS.
Chcete-li výrobek zaregistrovat nebo zobrazit, vytisknout či stáhnout 
nejnovější příručku nebo dodatek k příručce, navštivte webovou 
stránku www.plslaser.com.
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Bezpečnostní informace
Výraz Výstraha označuje podmínky a postupy, které jsou pro 
uživatele nebezpečné.

Poznámka
Výrobek využívající tuto baterii obsahuje laser. Samotná baterie 
laser neobsahuje.

*W Výstraha
Abyste předešli poškození oka a zranění, dodržujte 
následující pokyny:
• Před prací s výrobkem si přečtěte všechny bezpečnostní 

informace.
• Pečlivě si přečtěte všechny pokyny.
• Výrobek neupravujte a používejte jej pouze podle pokynů, 

jinak nelze ochranu poskytovanou výrobkem zaručit.
• Výrobek nepoužívejte, pokud nefunguje správně.
• Nepoužívejte výrobek, pokud je upravený nebo 

poškozený.
• Výrobek používejte jen podle specifikací, jinak může začít 

vydávat nebezpečné laserové záření.
• Nedívejte se do laseru. Nemiřte laserem přímo na osoby 

nebo zvířata, ani nepřímo přes reflexní povrch.
• Nedívejte se přímo do laseru pomocí optických nástrojů 

(např. kukátkem, dalekohledem, mikroskopem). Optické 
nástroje mohou soustředit laser, což může být 
nebezpečné pro oko.

• Výrobek neotevírejte. Laserový paprsek je nebezpečný 
pro oči.

• Nedemontujte baterii.
• Pokud baterie vytekly, nechte výrobek opravit, než jej 

budete používat.



• Baterie obsahují nebezpečné chemikálie, které mohou 
způsobit popálení nebo explozi. Pokud dojde k zasažení 
chemikáliemi, omyjte postižené místo vodou a zajistěte 
lékařskou pomoc.

• Než začnete výrobek používat, musí být krytka baterie 
uzavřena a zajištěna.

• Pokud výrobek nebude delší dobu používán, nebo pokud 
bude skladován při teplotě vyšší než 50 °C, vyjměte 
baterie. Pokud baterie nevyjmete, mohou vytéct a výrobek 
poškodit.

• Abyste zabránili nesprávnému měření, vyměňte baterie, 
jakmile kontrolka začne ukazovat vybití baterie.

• Dejte pozor, aby byla polarita baterií správná, abyste 
zabránili vylití baterií.

• K nabíjení baterií používejte pouze síťové adaptéry 
schválené společností Fluke.

• Nezkratujte koncovky baterií.
• Nedemontujte a neničte články a baterie.
• Neukládejte články a baterie do krabice, kde by jejich 

koncovky mohly zkratovat.
• Neukládejte bateriové články a baterie v blízkosti zdrojů 

tepla nebo ohně. Neukládejte na slunci.

Symboly
Následující tabulka uvádí seznam symbolů, které mohou být použity 
na výrobku a v tomto dokumentu.

Symbol Popis

 Nahlédněte do uživatelské dokumentace.

W VÝSTRAHA. NEBEZPEČÍ.

* VÝSTRAHA. LASEROVÉ ZÁŘENÍ. Nebezpečí 
poškození zraku.

" Napájecí port s kladným pólem na středu



P Vyhovuje směrnicím Evropské unie.

 Vyhovuje příslušným australským bezpečnostním 
normám a normám EMC.

 Splňuje požadavky korejských norem EMC.


Vyhovuje předpisu o účinnosti spotřebičů (sbírka 
předpisů státu Kalifornie, titul 20, oddíly 1601 až 
1608) pro malé nabíječky baterií.

~

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice na 
označení WEEE. Štítek upozorňuje na skutečnost, 
že toto elektrické/elektronické zařízení nepatří do 
domovního odpadu. Kategorie výrobku: 
S odkazem na typy zařízení uvedené ve směrnici 
WEEE, dodatek I, je tento výrobek zařazen do 
kategorie 9 „Monitorovací a kontrolní přístroj“. 
Nevyhazujte tento výrobek do netříděného 
komunálního odpadu.

Označuje laser třídy 2. NEDÍVEJTE SE PŘÍMO 
DO PAPRSKU Se symbolem může být na štítku 
výrobku uveden následující text: „IEC/EN 
60825-1:2014. Complies with 21 CFR 1040.10 and 
1040.11 except for deviations pursuant to Laser 
Notice 50, dated June 24, 2007.“ (IEC/EN 60825-
1. Splňuje požadavky 21 CFR 1040.10 a 1040.11 
s výjimkou odchylek podle upozornění Laser 
Notice 50 ze dne 24. června 2007.) Dále bude na 
štítku v následujícím formátu uvedena vlnová 
délka a optický výkon: λ = xxxnm, x.xxmW.

Symbol Popis

LASER
2



Specifikace
Baterie Lithium-iontová, 3,6 V, 5 200 mAh
Teplota

Provoz -10 °C až 50 °C
Skladování -20 °C až 50 °C
Nabíjení baterie 0 °C až 45 °C

Nadmořská výška
Provoz 2 000 m
Skladování 12 000 m

Rozměry (V × Š × D) 97 mm × 64 mm × 30 mm
Hmotnost 165 g
Bezpečnost IEC 61010-1: Stupeň znečištění 2
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Mezinárodní
IEC 61326-1: Základní elektromagnetické 
prostředí
CISPR 11: Skupina 1, třída B

Skupina 1: Zařízení má záměrně generovanou anebo využívá vodivě 
spřaženou radiofrekvenční energii, která je nezbytná pro vnitřní 
fungování vlastního přístroje.
Třída B: Zařízení je vhodné pro použití ve všech domácnostech 
a prostředích přímo připojených k elektrické síti nízkého napětí pro 
napájení obytných budov.
Při připojení zařízení k testovanému objektu se mohou objevit emise 
překračující úrovně vyžadované normou CISPR 11.

Korea (KCC) Zařízení třídy B (domácí vysílací 
a komunikační zařízení)

USA (FCC)
47 CFR 15, oddíl B. Tento produkt je 
považován za výjimku ve smyslu odstavce 
15.103.



OMEZENÁ ZÁRUKA A OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI
Tento výrobek Fluke bude bez závad na materiálu a zpracování po 
dobu tří let od data zakoupení.  Tato záruka nepokrývá pojistky, 
vyměnitelné baterie nebo poškození při nehodách, nedbalém 
zacházení, nesprávném použití, úpravách, kontaminaci nebo 
abnormálních podmínkách při použití nebo manipulaci. Autorizovaní 
maloobchodníci nejsou oprávněni prodlužovat jménem společnosti 
Fluke jakékoli jiné záruky.  Servis v záruční době vám poskytne vaše 
nejbližší autorizované servisní centrum Fluke, abyste získali informace 
o autorizaci vrácení, potom zašlete výrobek tomuto servisnímu centru 
s popisem problému.
TATO ZÁRUKA JE VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM.  
ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, JAKO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ 
ÚČEL, TÍM NEJSOU VYJÁDŘENY ANI ODVOZENY.  SPOLEČNOST 
FLUKE NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ 
NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, VČETNĚ ZTRÁTY DAT, 
VZNIKLÉ Z JAKÉKOLIV PŘÍČINY NEBO PŘEDPOKLADU.
Jelikož některé státy nepřipouštějí vyloučení nebo omezení vyplývající 
záruky nebo náhodných nebo následných škod, nemusí se na vás toto 
omezení odpovědnosti vztahovat.
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