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Electrical Tester

Güvenlik Bilgileri

Ürününüzün kaydını yapmak ve daha fazla bilgi edinmek için 
www.fluke.com adresine gidin.

Uyarı ibaresi, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları ve prosedürleri 
tanımlar.

XW Uyarılar
Olası elektrik çarpması, yangın ve kişisel yaralanmaları 
önlemek için:
• Ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini 

okuyun.
• Ürün'ü, yalnızca belirtilen şekilde kullanın; aksi 

takdirde Ürün tarafından sağlanan koruma geçersiz 
kalabilir.

• Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
• Ürünün hasar görmesi durumunda ürünü kullanmayın 

ve devre dışı bırakın. Koruma etkisiz kalabilir.
• Ürünü çalıştırmadan önce, pil kapağı kapatılmalı ve 

kilitlenmelidir.
• Ürünü kullanmadan önce muhafazayı inceleyin. Çatlak 

veya eksik plastik olup olmadığına bakın. 
Terminallerin etrafındaki yalıtımı dikkatle inceleyin.

• Yerel ve ulusal güvenlik kurallarına uyun. Tehlikeli 
elektrik yüklü iletkenlerin açıkta olduğu yerlerde; 
elektrik çarpmalarını ve kıvılcımlardan 
kaynaklanabilecek yaralanmaları önlemek için kişisel 
koruyucu ekipman (onaylı lastik eldiven, yüz koruması 
ve aleve dayanıklı giysiler) kullanın.

• Ürünün doğru bir şekilde çalıştığından emin olmak 
için öncelikle bilinen bir voltajı ölçün.

• Yanlış ölçümleri önlemek için düşük pil göstergesi 
göründüğünde pilleri değiştirin.



• Ürünü patlayıcı gazların veya buharın mevcut olduğu 
yerlerde ya da ıslak veya nemli ortamlarda 
kullanmayın.

• Terminaller arasında veya bir terminalle toprak hattı 
arasında Ürünün üzerinde belirtilen gerilimin üzerinde 
gerilim uygulamayın.

• >30 V ac rms, 42 V ac tepe ya da 60 V dc gerilimlerine 
temas etmeyin.

• Parmaklarınızı probların üzerindeki parmak 
korumasının arkasında tutun.

• Cihaz kasasını nemli bez ve deterjan ile temizleyin. 
Aşındırıcı maddeler veya solvent kullanmayın.

• Ürün uzun bir süre kullanılmayacaksa veya 50°C 
üzerindeki sıcaklıklarda saklanacaksa pilleri çıkartın. 
Piller çıkartılmazsa pil sızıntısı Ürüne zarar verebilir.

• Çalışmayı belirtilen ölçüm kategorisi, gerilim ve amper 
derecesi ile sınırlayın.

• Ölçümler için doğru uçları, fonksiyonu ve kademeleri 
kullanın.

• Ürünü dokunsal bariyerin arkasında tutun.
• Hasarlı olması durumunda test uçlarını kullanmayın. 

Hasarlı yalıtım olup olmadığını anlamak için test 
uçlarını kontrol edin.

• Ürünün doğru bir şekilde çalıştığından emin olmak 
için öncelikle bilinen bir voltajı ölçün.

• Yalnızca ürünle verilen akım problarını test uçlarını ve 
adaptörleri kullanın.

• Bir ürünün, probun veya aksesuarın en düşük olarak 
ölçülen tek parçasının Ölçüm Kategorisi (CAT) oranını 
aşmayın.

• Pil sızıntısı olması durumunda, kullanmadan önce 
ürünü onarın.

• Pil sızıntısını önlemek için pil kutuplarının doğru 
olduğundan emin olun.

• Ürünü kapakları çıkarılmış veya muhafazası açık bir 
şekilde kullanmayın. Tehlikeli gerilim ortaya çıkabilir.

• Yalnızca belirtilen yedek parçaları kullanın.
• Ürünü onaylı bir teknisyene tamir ettirin.
• Rezistans, süreklilik, kapasitans veya diyot 

bağlantısını ölçmek için güç bağlantısını kesin ve tüm 
yüksek gerilimli kapasitörleri boşaltın.



Semboller

Sembol Açıklama

» Kullanıcı belgelerine başvurun.

W UYARI. TEHLİKE RİSKİ.

X UYARI. TEHLİKELİ GERİLİM. Elektrik çarpması 
riski.

J Toprak

B AC (Alternatif Akım)

F DC (Doğrudan Akım)

T Çift Yalıtımlı

M Pil

P Avrupa Birliği direktiflerine uygundur.

¼
Ölçüm Kategorisi II, düşük gerilimli ŞEBEKE 
tesisatlarının kullanım noktalarına (elektrik prizleri 
ve benzeri noktalar) doğrudan bağlı bulunan test ve 
ölçüm devreleri için geçerlidir.

½
Ölçüm Kategorisi III, binanın düşük gerilimli 
ŞEBEKE tesisatının dağıtım kısmına bağlı test ve 
ölçüm devreleri için geçerlidir.

¾
Ölçüm Kategorisi IV, binanın düşük gerilimli 
ŞEBEKE tesisatının kaynağına bağlı test ve ölçüm 
devreleri için geçerlidir.

~

Bu ürün, WEEE Yönergesi ve işaretleme 
gerekliliklerine uygundur. Ekli etiket, bu elektrikli/
elektronik ürünü evsel atıklarla birlikte bertaraf 
etmemeniz gerektiğine işaret eder.Bu ürünü 
sınıflandırılmamış belediye atığı olarak bertaraf 
etmeyin.Ülkenizde mevcut olan geri alma ve geri 
dönüşüm programları hakkında bilgi almak için 
Fluke web sitesine bakın.



Güvenlik Teknik Özellikleri
Güvenlik ................................ IEC 61010-1: Kirlilik Derecesi 2 

IEC 61010-2-032: T5-600 CAT III 
600 V
T5-1000 CAT IV 600 V, CAT III 
1000 V

Terminal ile Toprak Arasındaki Maksimum Voltaj
T5-600 ................................ 600 V rms
T5-1000 .............................. 1000 V rms

Çalışma Sıcaklığı .................. -10°C ila 50°C
Çalışma Yüksekliği ............... 2000 m
Maksimum Bağıl 
Nem........................................ %95 (<30°C)

%75 (30°C ila 40°C)
%45 (40°C ila 50°C)

Pil ........................................... 2x AA IEC LR 06

Sınırlı Garanti ve Sorumluluk Sınırlandırması
Bu Fluke ürünü, satın alındıktan 2 yıl sonra işçilik ve malzeme kusurları 
açısından garanti dışında kalacaktır. Bu garanti, sigortaları, tek kullanımlık 
pilleri veya kaza, ihmal, yanlış kullanım, değişiklik yapma, kirlilik ya da anormal 
çalışma ve kullanım koşullarını kapsamaz.  Bu ürünün satıcılarının, Fluke 
adına başka herhangi bir garanti verme yetkisi yoktur.  Garanti süresi boyunca 
servisten faydalanabilmek, iadeyle ilgili yetkili belge alabilmek için en yakın 
Fluke yetkili servis merkeziyle irtibata geçin, daha sonra ürünü sorunun 
açıklamasıyla beraber Servis Merkezi'ne gönderin.
BU GARANTİ SİZİN TEK ÇÖZÜMÜNÜZDÜR. BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK 
GİBİ BAŞKA HİÇBİR TEMİNAT, AÇIK YA DA GİZLİ HİÇBİR ŞEKİLDE İMA 
EDİLMEMİŞTİR. FLUKE, HERHANGİ BİR NEDEN VEYA TEORİ SONUCU 
OLUŞAN ÖZEL, DOLAYLI, NİHAİ YA DA TESADÜFİ VERİ KAYBI DAHİL, HİÇ 
BİR KAYIP VE ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.  Bazı devletler, ima edilmiş 
bir garantinin ya da arızi veya nihai hasarların hariç tutulmasına ya da 
sınırlanmasına izin vermediğinden, bu sorumluluk sınırlaması sizin için geçerli 
olmayabilir.
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