
374 FC/375 FC/376 FC
 Alicate amperímetro

Informações de segurança

Acesse www.fluke.com.br para registrar seu produto, ler o Manual do 
Usuário e obter mais informações.

Indicações de Advertência identificam as condições e procedi-
mentos perigosos ao usuário.

XW Advertências
Para evitar possíveis choques elétricos ou lesões, siga 
estas orientações:

• Leia todas as instruções cuidadosamente.
• Leia todas as informações de segurança antes de usar o 

produto.
• Use o produto apenas conforme as especificações. Caso 

contrário, a proteção fornecida com o Produto poderá 
ser comprometida.

• Não use o produto próximo a gases explosivos, vapores 
ou em ambientes úmidos ou molhados.

• Não use e desative o produto se ele estiver danificado.
• Não use o produto se houver algum indício de 

funcionamento incorreto.

Garantia limitada de 3 anos. 
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• Antes do uso, certifique-se de que o produto esteja 
limpo, seco e em boas condições. Não use o produto 
caso ele tenha sido exposto a água, soluções de 
limpeza, vazamento de eletrólito das pilhas ou outros 
contaminantes que podem ter entrado na carcaça. Esses 
contaminantes podem reduzir ou eliminar a proteção 
fornecida pelo produto contra choque elétrico ou 
explosão de arco. O produto deve ser limpo, seco ou 
reparado conforme necessário para garantir 
funcionamento contínuo.

• Use somente a categoria da medição correta (CAT), 
tensão e sondas de amperagem nominal, cabos de teste 
e adaptadores para a medição.

• Não exceda a classificação da categoria de medição 
(CAT) do componente individual de menor classificação 
de um produto, uma ponta de prova ou um acessório.

• Mantenha a conformidade com os códigos de segurança 
locais e nacionais. Use equipamentos de proteção 
individual (luvas de borracha aprovadas, proteção facial 
e roupas resistentes a chamas) para evitar choque e 
lesões causadas por explosões de arcos elétricos em 
perigosos condutores energizados expostos.

• Sempre examine o produto antes de usar. Veja se há 
alguma rachadura ou alguma parte faltando no invólucro 
da pinça ou no isolamento do cabo de saída. Veja 
também se algum componente está solto ou desgastado. 
Examine cuidadosamente o isolamento ao redor das 
garras.

• Não use os cabos de teste se estiverem danificados. 
Examine os cabos de teste para verificar se há danos no 
isolamento e meça uma tensão conhecida.

• Não toque em tensões > 30 V CA rms, pico de 42 V CA, 
ou 60 V CC.

• Não meça a corrente enquanto os cabos de teste 
estiverem nos conectores de entrada.

• Não aplique uma tensão maior do que a nominal entre os 
terminais ou entre cada terminal e o terra.

• Desconecte o circuito da eletricidade ou use o 
equipamento de proteção individual em conformidade 
com os requisitos locais antes de aplicar ou remover a 
sonda de corrente flexível.

• Meça primeiro uma tensão conhecida para certificar-se 
de que o produto está funcionando corretamente.

• Limite as operações às categorias da medição, tensão 
ou amperagem nominal.

• A tampa do compartimento de pilhas deve ser fechada e 
trancada antes da operação do produto.

• Conecte o cabo de teste comum antes de conectar o 
terminal de teste ativo e remova o terminal de teste ativo 
antes de remover o terminal de teste comum.

• Remova todas as sondas, cabos de teste e acessórios 
antes de abrir a tampa do compartimento de pilhas.



• Mantenha os dedos atrás da proteção específica das 
pontas de prova.

• Mantenha o produto atrás de uma barreira tátil.
• Substitua as pilhas quando o indicador mostrar que a 

carga está baixa, para evitar medições incorretas.
• Não use a função de retenção para medir potenciais 

desconhecidos. Se a função de retenção estiver ativada, 
o visor não exibirá alterações quando um potencial 
diferente for medido.

• Desconecte a energia e descarregue todos os 
condensadores de alta-tensão antes de medir a 
resistência, continuidade, capacidade ou uma junção de 
diodo.

• Remova os sinais de entrada antes de limpar o produto.
• Use somente as peças de reposição especificadas.
• Quando as pilhas forem trocadas, certifique-se de que o 

selo de calibração no compartimento onde ficam as 
baterias não esteja danificado. Caso esteja, pode não ser 
seguro utilizar o produto. Devolva o produto à Fluke para 
que o selo seja recolocado.

• Não use em ambientes CAT III ou CAT IV sem a capa 
protetora da ponta de prova. A capa protetora diminui a 
exposição da ponta de prova de metal para < 4 mm. Isso 
diminui a possibilidade de faíscas elétricas resultantes 
de curtos-circuitos.

• Não coloque ímãs dentro de um painel Categoria IV. Em 
vez disso, coloque do lado de fora do painel.

Para garantir condições seguras de operação e 
manutenção do produto:
• Conserte o produto antes de usá-lo caso ocorra 

vazamento em alguma pilha.
• Solicite que um técnico aprovado conserte o produto.

WAtenção
Para evitar risco de dano ao medidor ou ao equipamento 
sendo testado:
• Use as tomadas, funções e faixas corretas para a 

aplicação de medição.
• Limpe o estojo e os acessórios apenas com um pano 

úmido e detergente neutro. Não use produtos abrasivos 
nem solventes.



Símbolos

Símbolo Descrição

X ADVERTÊNCIA. TENSÃO PERIGOSA. Risco de 
choque elétrico.

W ADVERTÊNCIA. PERIGO.

» Consulte a documentação do usuário.

B Pilha

J Terra

T Isolamento duplo

P Em conformidade com as diretivas da União Europeia.

-
Não aplique ao redor nem remova os condutores 
energizados perigosos não isolados sem antes tomar 
medidas de proteção adicionais. 

, É permitida a aplicação e remoção em condutores 
energizados perigosos não isolados.

¼
A categoria da medição II se aplica a circuitos de teste 
e de medição conectados diretamente a pontos de uso 
(tomadas e pontos similares) da linha de alimentação 
de baixa tensão do prédio.

½
A Categoria da medição III se aplica a circuitos de teste 
e medida conectados à área de distribuição da 
instalação de LINHAS DE ALIMENTAÇÃO de baixa 
tensão do prédio.

¾
A Categoria da medição IV se aplica a circuitos de 
teste e de medição conectados à fonte da instalação 
de LINHAS DE ALIMENTAÇÃO de baixa tensão do 
prédio.

OFF Desligue o produto.

~

Este produto está em conformidade com a Diretiva 
WEEE e seus requisitos de marcação. A etiqueta 
afixada informa que não é possível descartar o produto 
elétrico/eletrônico em lixo doméstico comum. Não 
descarte este produto no lixo comum. Para obter 
informações sobre os programas de devolução e 
reciclagem disponíveis em seu país, consulte o site da 
Fluke.



Especificações de segurança
Tensão máxima entre qualquer Terminal e 
Tipo de terra...................... 1.000 V
Temperatura

Operção......................... -10 °C a 50 °C 
Armazenamento ........... -40 °C a 60 °C 

Umidade de operação ...... Sem condensação (< 10 °C)
90% UR (a 10 °C até 30 °C)
≤75% UR (a 30 °C até 40 °C)
≤45% UR (a 40 °C até 50 °C)

Altitude de operação ........ 2.000 metros
Altitude de 
armazenamento ................ 12.000 metros
Pilhas ................................. 2 AA, IEC LR6
Segurança ......................... IEC 61010-1, grau de poluição 2

IEC 61010-2-032: CAT III 1000V / 
CAT IV 600 V
IEC 61010-2-033: CAT III 1000V / 
CAT IV 600 V

Proteção contra intrusão 
Especificação (IP)............. IEC 60529: IP30
Rádio sem fio 
Faixa de frequência.......... 2.400 MHz a 2480 MHz
Potência de saída ............. < 100 mW



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE SIMPLIFICADA
A declaração de conformidade UE simplificada referida no Artigo 
10(9) deve ser fornecida do seguinte modo: Pelo presente, a Fluke 
declara que o equipamento de rádio contido neste produto está em 
conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da 
declaração da UE está disponível no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.fluke.com/red

Compatibilidade eletromagnética (EMC)
Internacional................... IEC 61326-1: Portátil, Ambiente 

eletromagnético, IEC 61326-2-2
CISPR 11: Grupo 1, Classe A, 

Grupo 1: O equipamento gerou intencionalmente e/ou usa 
energia de radiofrequência acoplada de forma condutora, 
necessária para o funcionamento interno do próprio 
equipamento.

Classe A: O equipamento é adequado para uso em 
estabelecimentos não domésticos e naqueles conectados 
diretamente a uma rede de alimentação de baixa tensão usada 
para fins domésticos. Podem existir dificuldades em potencial 
para garantir a compatibilidade eletromagnética em outros 
ambientes, devido a interferências conduzidas e por radiação.

Cuidado: Esse equipamento não se destina para uso em 
ambientes residenciais e pode não fornecer a proteção 
adequada para a recepção de rádio nesses ambientes.

Para ver as especificações completas do produto, acesse 
www.fluke.com.br para ver o Manual do Usuário.

https://www.fluke.com/red
http://www.fluke.com.br
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