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É

BP1770
Li-ion Battery Pack

Consignes de sécurité

Rendez-vous sur www.fluke.com pour enregistrer votre produit, 
consulter le manuel de l´utilisateur et obtenir davantage 
d´informations.

Un Avertissement signale des situations et des actions 
dangereuses pour l´utilisateur. Une mise en garde Attention indique 
des situations et des actions qui peuvent endommager l´appareil ou 
l´équipement testé.

XW Avertissement
Pour éviter tout risque d´électrocution, d´incendie ou de 
blessure corporelle :
• Avant toute utilisation, lire les consignes de sécurité. 
• N'utiliser cette batterie que pour l'usage prévu, sans quoi 

la protection garantie par cette batterie pourrait être 
compromise. 

• Retirer la batterie si elle n´est pas utilisée pendant une 
longue période ou si elle est stockée à des températures 
supérieures à 50 °C. Si la batterie n´est pas retirée, des 
fuites peuvent endommager l´outil de test. 

• Le couvercle du compartiment de la batterie doit être 
fermé et verrouillé avant toute utilisation de l'outil de 
diagnostic. 

• Lire les instructions de ce mode d'emploi attentivement. 
• Ne pas utiliser la batterie à proximité d'un gaz explosif, 

de vapeurs, ou dans un environnement humide ou 
mouillé. 



• Ne pas utiliser la batterie si elle ne fonctionne pas 
correctement. 

• Examiner le boîtier avant d'utiliser l'outil de diagnostic. 
Rechercher d'éventuels défauts ou fissures. Observer 
attentivement l´isolement autour des bornes. 

• Ne pas utiliser la batterie si elle est endommagée. 
• Débrancher les sondes, cordons de mesure et 

accessoires de l'outil de diagnostic avant d'accéder à la 
batterie. 

• Les batteries contiennent des substances chimiques 
nocives pouvant provoquer brûlures ou explosions. En 
cas d'exposition à ces substances chimiques, nettoyer à 
l'eau claire et consulter un médecin. 

• Ne pas démonter la batterie. 
• Utilisez uniquement les adaptateurs secteurs certifiés 

Fluke pour recharger la batterie. 
• Ne pas démonter ni écraser les piles et les packs de 

batteries. 
• Tenir les piles ou la batterie éloignées de sources de 

chaleur ou du feu. Ne pas exposer à la lumière du soleil. 
• N'utilisez que les pièces de rechange spécifiées.

W Attention
Remplacez la batterie rechargeable au bout de 5 ans en cas 
d´utilisation modérée ou de 2 ans en cas d´utilisation 
intensive. Si vous rechargez la batterie deux fois par 
semaine, votre utilisation est modérée. Si vous videz et 
rechargez la batterie tous les jours, votre utilisation est 
intensive.

Spécifications de sécurité
Type de batterie[1] .............. Li-ion, 3,65 V, 14,6 Whr
Température de fonctionnement

Température de charge avec 
chargeur externe ........ -30 °C à 85 °C
Décharge.................... -40 °C à 85 °C

Température de stockage
Globale ....................... -40 °C à 85 °C
Recommandée........... 15 °C à 30 °C

Poids .................................. 116 g

Dimensions......................... 75,0 mm x 51,0 mm x 20,0[2] mm
Sécurité .............................. UL1642, IEC62133 Ed. 2
Transport ............................ UN 3480, UN 3481
[1] Fluke BP1770 est une batterie MP 174565 xtd (réf. 7051P) fabriquée par 

Saft S.A. 

[2] L´épaisseur peut varier entre 18,6 mm et 22 mm en fonction de l´état de 
charge, de l´ancienneté et de la température. Ce phénomène est normal. 
Une épaisseur de 19,3 mm à température ambiante indique que la batterie 
est usée et que vous devez envisager de la remplacer.



Installation
Reportez-vous au manuel d´utilisation du Produit pour obtenir des 
informations sur l´installation de la batterie.

Symboles

LIMITES DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE 
La société Fluke garantit l´absence de vices de matériaux et de fabrication de 
ses produits dans des conditions normales d´utilisation et d´entretien pendant 
une période d´un an prenant effet à la date d´achat. Cette garantie ne s´applique 
pas aux fusibles, aux piles jetables ni à tout produit mal utilisé, modifié, 
contaminé, négligé ou endommagé par accident ou soumis à des conditions 
anormales d´utilisation et de manipulation. Les distributeurs agréés par Fluke ne 
sont pas autorisés à appliquer une garantie plus étendue au nom de Fluke. Pour 
bénéficier de la garantie, mettez-vous en rapport avec le Centre de service agréé 
Fluke le plus proche pour recevoir les références d´autorisation de renvoi, puis 
envoyez l´appareil, accompagné d´une description du problème. 

LA PRESENTE GARANTIE EST LE SEUL RECOURS EXCLUSIF ET TIENT 
LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS 
TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT A L´APTITUDE DU PRODUIT A ETRE 
COMMERCIALISE OU APPLIQUE A UNE FIN OU A UN USAGE DETERMINE. 
FLUKE NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE D´AUCUN DOMMAGE 
PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU CONSECUTIF, NI D´AUCUN 
DEGATS OU PERTES DE DONNEES, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, 
EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE. Etant donné que certains pays ou états 
n´admettent pas les limitations d´une condition de garantie implicite, ou 
l´exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, il se peut que 
les limitations et les exclusions de cette garantie ne s´appliquent pas à chaque 
acheteur. 
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Symbole Description

W AVERTISSEMENT. DANGER.

X AVERTISSEMENT. TENSION DANGEREUSE. Risque 
d´électrocution.

» Consulter la documentation utilisateur.

´

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Ne la 
mélangez pas au flux des déchets solides. Les batteries 
hors d´usage doivent être mises au rebut dans un centre 
de recyclage homologué pour matières dangereuses 
selon la réglementation locale. Adressez-vous au centre 
de service agréé Fluke le plus proche pour obtenir des 
informations au sujet du recyclage.

~

Cet appareil est conforme aux normes de marquage de la 
directive DEEE. La présence de cette étiquette indique 
que cet appareil électrique/électronique ne doit pas être 
mis au rebut avec les déchets ménagers. Catégorie 
d´appareil : Cet appareil est classé parmi les « instruments 
de surveillance et de contrôle » de catégorie 9 en 
référence aux types d´équipements mentionnés dans 
l´Annexe I de la directive DEEE. Ne jetez pas ce produit 
avec les déchets ménagers non triés.




